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terystykŒ i czŒstotliwoæ podobn„ do sygna‡ów
wewn„trzsercowych (tj. 20100 Hz)  dotr„ wte-
dy do obwodów steruj„cych stymulatora drog„ prze-
widzian„ dla potencja‡ów wewn„trzsercowych [13].
W wielu typach rozruszników na koæcu okresu
refrakcji jest tzw. okres próbkowania zak‡óceæ (noise
sampling period) [13]; sygna‡y wewn„trzsercowe
odbierane w tym okresie (migotanie i trzepotanie ko-
mór w kanale komorowym, zjawisko migotania i trze-
potania w kanale przedsionkowym) powoduj„ przej-
cie stymulatora na rytm sta‡y. Identyczne nastŒp-
stwa powoduj„ zak‡ócenia elektromagnetyczne i ele-
ktryczne o odpowiedniej czŒstoci i wystarczaj„co
du¿ej energii; s‡absze, wychwytywane tylko okreso-
wo jako pojedyncze impulsy, hamuj„ funkcjŒ stymu-
lacji. Sygna‡y o odpowiednio du¿ej energii, po‡„czo-
ne ze sta‡ym polem magnetycznym, które otwiera
dostŒp do obwodów programowania (uzyskanym np.
przez przy‡o¿enie magnesu), mog„ dodatkowo
zmieniæ program stymulatora. Nie nale¿y wiŒc u¿y-
waæ magnesu np. przy zabiegach z u¿yciem no¿a ko-
agulacyjnego oraz kardiowersji elektrycznej i lito-
trypsji. NajczŒstszym programem stymulacji po za-
dzia‡aniu odpowiednio du¿ego ‡adunku energii jest
backup mode  w wiŒkszoci stymulatorów iden-
tyczny z ostatnio u¿ywanym programem stymulato-
ra, end of life (np. w stymulatorach dwujamowych
z programem DDD BP/BP konwersja do VVI UP/
/UP). Tak zmodyfikowany program pozostaje do cza-
su przeprogramowania stymulatora. Mo¿e stanowiæ
to ród‡o pomy‡ek i niepotrzebnej wymiany stymu-
latora [13]. Prawid‡owo niska opornoæ wewnŒtrz-
na baterii stymulatora i prawid‡owe generowane
przez nie napiŒcie przemawiaj„ za tym, ¿e dosz‡o do
intensywnej interferencji. Aby upewniæ siŒ, czy ta-
kie zdarzenie mia‡o miejsce, nale¿y czasowo zapro-
gramowaæ stymulator na maksymalne zu¿ycie ener-
gii i zwiŒkszyæ czŒstoæ stymulacji. Je¿eli baterie rze-
czywicie s„ wyczerpane  stymulator wkrótce spon-
tanicznie prze‡„czy siŒ na unipolarny program VVI [3].
Mo¿liwoci i niebezpieczeæstwa
stosowania no¿a koagulacyjnego
u osoby ze stymulatorem serca
Elektrokoagulacja mo¿e zak‡ócaæ funkcjonowanie
uk‡adu stymuluj„cego co najmniej trzema drogami:
Interferencje elektromagnetyczne
u osób ze stymulatorem serca
Rodzaje energii mog„ce oddzia‡ywaæ
niekorzystnie na uk‡ad stymuluj„cy
Interferencje elektromagnetyczne u osoby ze
stymulatorem serca to zak‡ócenia dzia‡ania uk‡adu
stymuluj„cego spowodowane przez sygna‡y elek-
tryczne, elektromagnetyczne i magnetyczne pocho-
dz„ce z niefizjologicznych róde‡ [1].
Czynniki zak‡ócaj„ce (sygna‡y, impulsy) dzieli
siŒ na elektryczne, elektromagnetyczne i magne-
tyczne [1, 2]. Interferencje elektryczne (pr„d elek-
tryczny) wymagaj„ kontaktu ze skór„ (np. defibry-
lacja-kardiowersja, elektrokoagulacja, diatermia);
interferencje elektromagnetyczne takiego kontak-
tu nie wymagaj„ (telefon komórkowy, spawarka
‡ukowa, wykrywacze metalu), podobnie jak i magne-
tyczne (rezonans magnetyczny) [1].
Poza typowymi interferencjami wywo‡ywany-
mi przez:
 przep‡yw pr„du,
 oddzia‡ywanie pól elektromagnetycznych,
 oddzia‡ywanie pola magnetycznego,
na stymulator oddzia‡ywaæ mog„ równie¿ inne ro-
dzaje energii [2]:
 promieniowanie jonizuj„ce (stosowane w lecze-
niu nowotworów),
 fale akustyczne (stosowane dla rozbijania ka-
mieni nerkowych i ¿ó‡ciowych),
 energia cieplna (wytwarzana w tkankach przy
diatermii elektrycznej),
 cinienie wywierane przez wodŒ na stymula-
tor przy nurkowaniu swobodnym.
Interferencje elektromagnetyczne
pomiŒdzy stymulatorem i urz„dzeniami
stosowanymi w medycynie
Tytanowa obudowa wspó‡czesnego stymulato-
ra w pewnym stopniu chroni uk‡ady przed wp‡ywem
fal elektromagnetycznych. Elektroda stymulatora
stanowi jakby antenŒ zdoln„ odbieraæ i przekazywaæ
energiŒ do stymulatora. Dwubiegunowe elektrody
odbieraj„ energiŒ tylko niewielkim, dystalnym od-
cinkiem (piercieæ), przez co s„ mniej podatne na
zak‡ócenia [13].
Ma‡e zak‡ócenia mog„ nie zostaæ zatrzymane
przez uk‡ad filtrów stymulatora, je¿eli maj„ charak-
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 pr„d (impulsy) elektrokoagulacji odbierany jest
przez stymulator jako zak‡ócenia (noise), prze-
prowadzaj„c czasowo rozrusznik na rytm sta-
‡y; krótkie w‡„czenia elektrokoagulatora mog„
powodowaæ krótkotrwa‡e zablokowanie stymu-
lacji;
 uszkodzenie (oparzenie) tkanki wsierdzia ma-
j„cego kontakt z koæcówk„ elektrody na sku-
tek du¿ej koncentracji pr„du koagulacyjnego
(przypadkowe dotkniŒcie no¿em do czŒci
metalowej proksymalnej koæcówki elektrody
lub czasowo ods‡oniŒtej jej spirali);
 wybitnie du¿e ‡adunki energii elektromagne-
tycznej mog„ uszkodziæ elektrodŒ i spowodo-
waæ nastŒpstwa jak w punkcie drugim.
Ostatnie dwa z ww. zagro¿eæ, wynikaj„cych
z tej techniki ciŒcia i hemostazy, mog„ powodo-
waæ gwa‡towny i znaczny wzrost progu stymu-
lacji z zaburzeniami stymulacji (blok wyjcia).
 przeprogramowanie  najczŒciej do progra-
mu pojawiaj„cego siŒ samoistnie jako objaw
wyczerpania baterii (np. zmiana programu
z DDD BP/BP do VVI UP/UP); podkrelenia
wymaga fakt, ¿e profilaktyczne przy‡o¿enie
(b„d przyklejenie plastrem) magnesu nad sty-
mulatorem zwiŒksza ryzyko przeprogramowa-
nia, gdy¿ otwiera dostŒp do obwodów teleme-
trii i programowania;
 w skrajnych sytuacjach mo¿liwe jest trwa‡e
uszkodzenie obwodów stymulatora.
Zalecenia profilaktyczne [13]:
 przed zabiegiem z u¿yciem elektrokoagulacji 
kontrola uk‡adu stymuluj„cego i stopnia zale¿-
noci chorego od stymulatora, wy‡„czenie do-
datkowych funkcji (w wypadku stymulatorów
z funkcj„ VARIO uruchamian„ magnesem na-
le¿y przejæ na tryb VOO i poinformowaæ o tym
anestezjologa);
 preferowanie elektrokoagulacji dwubiegunowej
(katoda i anoda w no¿u, pole zak‡óceæ niewiel-
kie); w wypadku u¿ycia klasycznej koagulacji
jednobiegunowej maksymalne oddalenie ano-
dy od uk‡adu stymuluj„cego i zadbanie o bar-
dzo dok‡adny jej kontakt ze skór„;
 krótkie w‡„czenia koagulacji; unikanie u¿ywa-
nia no¿a w odleg‡oci mniejszej ni¿ oko‡o 10 cm
od stymulatora;
 niestosowanie profilaktycznego przyk‡adania
magnesu, lecz magnes musi byæ na sali na wy-
padek niepo¿„danego przeprogramowania czŒ-
stoci;
 u osób niestabilnych hemodynamicznie i u in-
nych chorych, u których nie chcemy dopuciæ
do d‡u¿szych zahamowaæ stymulacji, mo¿na za-
stosowaæ równie¿ tryb stymulacji wyzwalanej
(AAT lub VVT) z maksymalnie d‡ugim okresem
refrakcji; tryb ten zapobiega przerwom w sty-
mulacji, a okresowe jej przyspieszenia (syn-
chronizacja stymulacji do zak‡óceæ) nie maj„
istotnego znaczenia przy maksymalnie d‡ugim
okresie refrakcji ograniczaj„cym czŒstoæ tri-
gerowania do maksimum 150/min [3];
 monitorowanie podczas zabiegu nie tylko EKG,
lecz i innego wskanika pracy serca, np. pul-
soksymetrii; równie¿ sygna‡ akustyczny pracy
serca (beep) powinien byæ sterowany w drugim
wymienionym ze wzglŒdu na zak‡ócenia w EKG
przy w‡„czeniu koagulacji [1];
 programator do danego typu stymulatora powi-
nien byæ osi„galny podczas zabiegu;
 pe‡na kontrola uk‡adu stymuluj„cego po zabiegu
i u‡o¿enie ostatecznego programu stymulacji.
Kardiowersja elektryczna u osoby
ze stymulatorem serca
NapiŒcie 3,5 kV (bo takich wartoci u¿ywa siŒ
przy maksymalnych ‡adunkach energii defibryluj„-
cej) mo¿e niekorzystnie wp‡yn„æ na ca‡y uk‡ad sty-
muluj„cy oraz obszar wsierdzia kontaktuj„cy siŒ
z koæcówk„ elektrody. Mo¿e dojæ do wzrostu pro-
gu stymulacji i redukcji wartoci sygna‡u wewn„trz-
sercowego, a tak¿e do niewielkiego uszkodzenia czy
nawet do oparzenia. £adunek defibryluj„cy mo¿e
przeprogramowaæ stymulator lub nawet trwale
uszkodziæ niektóre jego obwody. Przebicie ‡adun-
ku przez os‡onkŒ elektrody i jego koncentracja na
koæcówce elektrody mo¿e wywo‡aæ migotanie ko-
mór [13].
Zalecany tryb postŒpowania przy kardiowersji
elektrycznej u osoby ze stymulatorem serca [13]:
 przed kardiowersj„ kontrola uk‡adu stymuluj„-
cego z ocen„ stopnia zale¿noci chorego od sty-
mulatora; je¿eli wystŒpuje  zaprogramowanie
maksymalnej energii na okres kardiowersji;
 u‡o¿enie programu maksymalnie u‡atwiaj„ce-
go ocenŒ rytmu kardiotopowego po kardiower-
sji; u osób z prostym systemem komorowym
(VVI) i dwujamowym (DDD) najlepiej zaprogra-
mowaæ na czas zabiegu woln„ stymulacjŒ
komór oko‡o 40/min;
 przestrzegaæ maksymalnie korzystnego uk‡a-
du elektrod defibryluj„cych; stanowczo zaleca-
na jest pozycja przednio-tylna; przyk‡adaj„c
przedni„ elektrodŒ zawsze nale¿y przestrzegaæ
zasady zachowania odleg‡oci 1015 cm od sty-
mulatora; stosuj„c inne po‡o¿enia elektrod na-
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le¿y bezwzglŒdnie unikaæ sytuacji, aby o sty-
mulatorkoæcówka elektrody pokry‡y siŒ z osi„
wy‡adowania; te dwie osie powinny byæ mo¿li-
wie prostopad‡e do siebie; w wypadku stymula-
torów dwujamowych, planuj„c geometriŒ wy‡a-
dowania  na pierwszym miejscu nale¿y chro-
niæ elektrodŒ i kana‡ komorowy stymulatora [3];
 konieczna jest mo¿liwoæ szybkiego wdro¿enia
stymulacji czasowej;
 pe‡na kontrola uk‡adu stymuluj„cego po kardio-
wersji (ocena zmian wartoci progów stymula-
cji) i dobranie bezpiecznych wartoci energii
stymulacji i parametrów sterowania.
Interferencje uk‡adu stymuluj„cego z kardiowerte-
rem-defibrylatorem omówiono w rozdziale Lecze-
nie komorowych zaburzeæ rytmu serca przy zasto-
sowaniu wszczepialnych kardiowerterów-defibryla-
torów serca.
Ablacja pr„dem
o  czŒstotliwoci radiowej (RF)
u osoby ze stymulatorem
Zabieg ten przy zachowaniu podstawowych
zasad bezpieczeæstwa mo¿e byæ wykonywany
u osób z implantowanym uk‡adem stymuluj„cym.
Aplikacja pr„du o czŒstotliwoci radiowej (RF) za-
k‡óca czasowo funkcje stymulatora, przeprowadza-
j„c stymulator na noise reversion mode; efektem s„
chwilowe zaburzenia sterowania  interferencja
rytmów lub czasowe zablokowanie stymulacji
[13]. W pe‡ni bezpieczna jest aplikacja pr„du po-
nad 4 cm od koæcówki elektrody; bli¿sze aplikacje
mog„ powodowaæ przemijaj„cy najczŒciej wzrost
progu stymulacji i zahamowanie sterowania [13].
Zalecane rodki ostro¿noci przy wykonywaniu
ablacji pr„dem RF u osób ze stymulatorem serca
[13]:
 kontrola uk‡adu stymuluj„cego przed zabiegiem
i ocena stopnia zale¿noci chorego od stymu-
latora; gdy chory nie jest zale¿ny od stymula-
tora  program OOO jest optymalny; je¿eli jest
on nieosi„galny  zaprogramowanie wolnego
rytmu z minimalnymi wartociami energii sty-
mulacji jest akceptowanym rozwi„zaniem;
 wy‡„czenie funkcji mog„cych zwiŒkszyæ czŒ-
stoæ stymulacji (np. funkcji adaptacji czŒstoci);
 kontrola uk‡adu stymuluj„cego po ablacji i u‡o-
¿enie programu zgodnie z wymogami bezpie-
czeæstwa pacjenta i wskazaniami antyarytmicz-
nymi [13].
Rezonans magnetyczny
a uk‡ad stymuluj„cy serca
Podczas stosowania rezonansu magnetycznego
(magnetic resonance imaging, MRI) uk‡ad stymuluj„-
cy jest nara¿ony na dzia‡anie sta‡ego pola magnetycz-
nego, wolno zmieniaj„cego siŒ i salw impulsów fali
elektromagnetycznej o czŒstotliwoci radiowej [1, 2].
Sta‡e pole magnetyczne powoduje jedynie przejcie
stymulatora do magnetycznego trybu pracy. Nie
mo¿e ono poruszyæ stymulatorem, poniewa¿ posiada
on ma‡o elementów ferromagnetycznych. Zmienne
pole magnetyczne po‡„czone z impulsami fali radio-
wej mo¿e zak‡óciæ funkcjŒ stymulatora, wprowadza-
j„c poprzez efekt anteny energiŒ z elektrody do
obwodów stymulatora. Mo¿liwa jest te¿ stymulacja
serca sam„ energi„ pojawiaj„c„ siŒ w elektrodzie
i spowodowan„ efektem anteny.
Z powy¿szych wzglŒdów  je¿eli nie ma bez-
wzglŒdnej koniecznoci  MRI nie powinno siŒ sto-
sowaæ u osoby z wszczepionym stymulatorem ser-
ca [1].
Je¿eli istnieje bezwzglŒdna koniecznoæ wyko-
nania MRI, nale¿y postŒpowaæ zgodnie z propono-
wan„ poni¿ej procedur„ [13]:
 przed badaniem porozumieæ siŒ z producentem
stymulatora;
 konieczna jest pe‡na kontrola uk‡adu stymulu-
j„cego przed zabiegiem, wy‡„czenie funkcji ma-
gnetycznej, je¿eli to mo¿liwe; u osób niezale¿-
nych od stymulatora nale¿y zaprogramowaæ tryb
OOO lub stymulacjŒ impulsami podprogowymi
(dla unikniŒcia szybkiej stymulacji);
 badanie MRI nale¿y wykonywaæ tylko przy u¿y-
ciu niskoenergetycznych urz„dzeæ (0,5 T);
 w czasie badania poza obowi„zkowym monito-
rowaniem EKG wymagane jest jednoczesne mo-
nitorowanie innego parametru pracy serca (mo¿-
liwoæ zak‡óceæ sygna‡u EKG); pozosta‡e czyn-
noci powinny byæ organizowane odpowiednio
do zale¿noci pacjenta od stymulatora;
 po badaniu pe‡na kontrola uk‡adu stymuluj„cego i
powrócenie do pierwotnego programu stymulacji;
 mo¿liwym postŒpowaniem u chorych niezale¿-
nych od stymulatora jest czasowa eksplantacja
stymulatora i jego implantacja natychmiast po
badaniu (bez usuwania elektrody); wadŒ tego
bardziej teoretycznego rozwi„zania stanowi ry-
zyko infekcji rany i wtórnie  ca‡ego uk‡adu sty-
muluj„cego [1].
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Leczenie nowotworów energi„
promienist„ u osoby ze stymulatorem
Promieniowanie pochodz„ce z przyspieszacza
liniowego powoduje najczŒciej jedynie przejcio-
we zaburzenia sterowania (efekt automatycznego
prze‡„czenia na noise mode) pod postaci„ zabloko-
wania stymulacji lub stymulacji asynchronicznej.
Zaburzeniom tym mo¿na zapobiec przez odpowied-
nie zaprogramowanie stymulatora. WiŒksza ener-
gia promieniowania jonizuj„cego z tych róde‡
(a szczególnie wysokoenergetyczne promieniowa-
nie neutronowe) mo¿e w sposób trwa‡y uszkodziæ
gŒste obwody uk‡adu scalonego rozrusznika [13].
Efekty promieniowania jonizuj„cego to prze-
programowanie do programu podstawowego lub
programu end of life, izolowane zmiany programu
w zakresie czŒstoci, energii stymulacji i progu czu-
‡oci a¿ do ca‡kowitego ustania funkcji stymulato-
ra. Dawka mog„ca uszkodziæ stymulator wynosi po-
nad 1000 radów (rzadkie przypadki); czŒciej wymie-
niane s„ wartoci przekraczaj„ce 3000 radów [1].
Zalecenia postŒpowania u chorych ze stymula-
torem, wymagaj„cych leczenia promieniowaniem
jonizuj„cym [13]:
 przed rozpoczŒciem leczenia pe‡na kontrola
uk‡adu stymuluj„cego i ocena zale¿noci cho-
rego od stymulatora; u‡o¿enie programu najlep-
szego dla danego pacjenta pod wzglŒdem reak-
cji na zak‡ócenia;
 ewentualna konsultacja z producentem stymu-
latora;
 szczególnie ostro¿ne podejcie do pacjenta ze
stymulatorem, u którego planowane jest lecze-
nie przy pomocy betatronu (wiŒksza mo¿liwoæ
przeprogramowania i ryzyko uszkodzenia sty-
mulatora); niestosowanie wysokoenergetycz-
nego promieniowania neutronowego u chorych
ze stymulatorem;
 unikanie bezporedniego napromieniowania
stymulatora  eksplantacja i reimplantacja
w innym miejscu s„ w pe‡ni uzasadnione, je¿e-
li stymulator znajduje siŒ w planowanym polu
nawietlaæ; gdy stymulator znajduje siŒ na
obrze¿u nawietlanego pola nale¿y przy pomo-
cy dowolnego dozymetru kontrolowaæ suma-
ryczn„ dawkŒ otrzyman„ przez stymulator;
 monitorowanie EKG w czasie nawietlaæ
w stopniu odpowiadaj„cym zale¿noci pacjen-
ta od stymulatora;
 czŒste pe‡ne kontrole stymulatora; rozwa¿enie
mo¿liwoci jego wymiany po zakoæczeniu le-
czenia.
Rozbijanie kamieni nerkowych
i w„trobowych przy pomocy
fali akustycznej (litotrypsja) u osoby
ze stymulatorem serca
Litotrypsja jest coraz czŒciej stosowan„ me-
tod„ leczenia kamicy nerkowej i ¿ó‡ciowej, w któ-
rej fale cinienia przewodzone przez cia‡o (fale aku-
styczne) rozbijaj„ kamienie. Fale generowane s„
najczŒciej przez wy‡adowania elektryczne pomiŒ-
dzy dwoma elektrodami zanurzonymi w wodzie.
Wy‡adowania i generowanie fali uderzeniowej
w najnowszych litotryptorach mog„ byæ sterowane
zespo‡ami QRS, a okres refrakcji litotryptora wy-
nosi 300500 ms. Litotryptory mog„ interferowaæ
ze stymulatorem g‡ównie przez fale elektryczne
(mo¿liwoæ przeprogramowania stymulatora). Nie-
bezpieczne dla chorego mo¿e byæ przechwycenie
sterowania wy‡adowaæ litotryptera przez kana‡
przedsionkowy stymulatora dwujamowego; zak‡ó-
cenia elektromagnetyczne wywo‡ane generacj„ fali
mog„ hamowaæ kana‡ komorowy stymulatora [13].
Przy zachowaniu odpowiednich rodków ostro¿-
noci nie ma jednak przeciwwskazaæ do litotrypsji
[13].
Zalecany tryb postŒpowania u osób ze stymu-
latorem, u których istnieje potrzeba wykonania
litotrypsji:
 kontrola uk‡adu stymuluj„cego przed rozpoczŒ-
ciem leczenia; bezporednio przed aplikacj„
energii przeprogramowanie stymulatora dwu-
jamowego do programu VVI oraz wy‡„czenie
funkcji adaptacji czŒstoci;
 zachowanie maksymalnego odstŒpu ogniska
litotrypsji od stymulatora;
 pe‡na kontrola uk‡adu stymuluj„cego po zabie-
gu i powrót do pocz„tkowego programu stymu-
lacji.
Oddzia‡ywanie innych urz„dzeæ
medycznych na stymulator serca
Diatermia krótkofalowa
Jest ona jednym z niewielu przeciwwskazanych
zabiegów u osób ze stymulatorem [1, 3]; najczŒciej
powoduje tylko czasowe zahamowanie funkcji sty-
mulacji, chocia¿ mo¿liwe s„ wszystkie inne nastŒp-
stwa przep‡ywu pr„du  szczególnie je¿eli prze-
p‡ywa przez klatkŒ piersiow„. W pewnych sytu-
acjach (po‡o¿enie elektrod w pobli¿u stymulatora)
zjawiska termiczne w stymulatorze mog„ go trwa-
le uszkodziæ [1, 3].
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Przezskórna stymulacja
nerwów obwodowych
Wykazano, ¿e leczenie przezskórn„ stymulacj„
nerwów obwodowych paczkami impulsów o napiŒ-
ciu 1200 V, natŒ¿eniu 060 mA i czŒstotliwoci
20110 Hz mo¿e zak‡ócaæ funkcjŒ uk‡adu stymulu-
j„cego: czasowe zahamowanie stymulacji (istotne
znaczenie tylko u osób zale¿nych od stymulatora),
interferencjŒ rytmów  noise pacing mode, przepro-
gramowanie stymulatora (do programu podstawowe-
go  end of life), zmianŒ czŒstoci lub inne [13].
Znacznie bardziej na zak‡ócenia s„ podatne
uk‡ady jednobiegunowe, choæ znaczenie maj„ rów-
nie¿ miejsce i sposób przy‡o¿enia elektrod stymu-
luj„cych nerw. U chorych z wszczepionym stymu-
latorem serca mo¿na stosowaæ przezskórn„ stymu-
lacjŒ nerwów obwodowych pod warunkiem zacho-
wania rodków ostro¿noci identycznych jak przy
u¿yciu elektrokoagulacji [13].
Elektrowstrz„sy stosowane
w leczeniu psychiatrycznym
Mo¿na je bez obawy wykonywaæ u chorych ze
stymulatorem serca [13].
Urz„dzenia ultradwiŒkowe
do czyszczenia zŒbów
Niektóre modele mog„ generowaæ zak‡ócenia
elektromagnetyczne i t„ drog„ powodowaæ przemi-
jaj„ce zaburzenia stymulacji; mo¿e to mieæ znacze-
nie jedynie u osób zale¿nych od stymulatora. U pa-
cjentów, u których jest wskazany taki zabieg, obo-
wi„zuje tryb postŒpowania, który opisano wcze-
niej, rozwa¿aj„c problem stosowania elektrokoagu-
lacji u chorych ze stymulatorem [2, 3].
Interakcje pomiŒdzy stymulatorem serca
i implantowanym stymulatorem rdzenia
krŒgowego
Stymulator rdzenia krŒgowego mo¿e czasowo
hamowaæ stymulator serca lub czasowo przeprowa-
dzaæ go do trybu asynchronicznego (noise mode).
Zaleca siŒ w celu unikania interakcji:
 stosowanie tylko dwubiegunowych uk‡adów
stymuluj„cych serce i rdzeæ krŒgowy;
 programowanie minimalnej energii stymulu-
j„cej rdzeæ i mo¿liwie ma‡ej czu‡oci stymu-
latora.
Interferencje elektromagnetyczne
pomiŒdzy stymulatorem
i pozamedycznymi ród‡ami energii
Podobnie do urz„dzeæ medycznych równie¿
i niektóre ze róde‡ energii spotykane w ¿yciu co-
dziennym mog„ zak‡ócaæ funkcjŒ stymulatora, g‡ów-
nie na drodze interferencji elektromagnetycznych.
Telefony komórkowe
W Europie i w Polsce stosowane s„ zarówno
telefony typu analogowego, jak i cyfrowego [2]. Do
interferencji dochodzi czŒciej w wypadku u¿ywa-
nia telefonów cyfrowych. Zaburzenia funkcji stymu-
latora objawiaj„ siŒ najczŒciej zahamowaniem sty-
mulacji, niemniej zdarzaj„ siŒ i inne: czasowa sty-
mulacja asynchroniczna, transmisja zak‡óceæ ode-
branych w kanale przedsionkowym do kana‡u ko-
morowego (jedna z odmian czŒstoskurczu stymu-
latorowego).
Zalecenia dla osób ze stymulatorem korzysta-
j„cych z telefonu komórkowego [13]:
 osoby zale¿ne od stymulatora powinny zasta-
nowiæ siŒ nad koniecznoci„ u¿ywania telefo-
nu komórkowego;
 osoby zale¿ne od stymulatora decyduj„ce siŒ
na zakup urz„dzenia powinny przemyleæ jego
typ oraz okolicznoci korzystania z telefonu (np.
podczas prowadzenia samochodu);
 telefonu nie nale¿y nosiæ w kieszeni na piersi,
lecz mo¿liwie daleko od stymulatora;
 podczas rozmowy urz„dzenie nale¿y trzymaæ
po tej stronie cia‡a, po której nie znajduje siŒ
implantowany uk‡ad stymuluj„cy (tzn. mo¿liwie
daleko od stymulatora).
Problem ten prawdopodobnie w przysz‡oci zosta-
nie rozwi„zany przez poprawŒ konstrukcji telefo-
nów (wbudowanie filtrów zmniejszaj„cych emisjŒ
zak‡óceæ).
Inne niemedyczne ród‡a
promieniowania elektromagnetycznego
 wykrywacze metalu spotykane na lotniskach:
nie udowodniono niekorzystnego wp‡ywu na
uk‡ad stymuluj„cy;
 systemy bezpieczeæstwa stosowane w skle-
pach w sporadycznych przypadkach mog„ wy-
wo‡ywaæ przejciowe zahamowanie stymulacji
tylko u osób z systemami jednobiegunowymi,
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u chorych zale¿nych od stymulatora mo¿e to
byæ niebezpieczne [3]; przeprogramowania
i innych efektów nie zaobserwowano [13];
 domowe urz„dzenia elektryczne: radio CB,
elektryczne golarki, wiertarki i koce elektrycz-
ne przy maksymalnym zbli¿eniu do uk‡adu sty-
muluj„cego mog„ spowodowaæ jedynie przej-
ciowe zahamowanie stymulacji; kuchenki mi-
krofalowe produkowane od 1976 roku s„ tak do-
skonale zabezpieczone, ¿e nie stanowi„ ¿adne-
go niebezpieczeæstwa nawet dla chorych zale¿-
nych od stymulatora; zakaz korzystania z tego
urz„dzenia nie ma ¿adnego uzasadnienia;
 nie wykazano, aby energia fal radiowych s‡u-
¿„cych do komunikacji w lotnictwie i fale rada-
ru mog‡y zak‡óciæ pracŒ stymulatora [2, 3];
 elektrostatyczne urz„dzenia do obrony osobi-
stej (wy‡adowania 520/s elektrostatycznych
impulsów o napiŒciu do 100 kV) wywo‡ywa‡y
migotanie komór u zwierz„t ze stymulatorem;
brak obserwacji u ludzi [2];
 du¿e spawarki ‡ukowe (o pr„dzie ponad 1000
A) mog„ czasowo zahamowaæ pracŒ stymula-
tora [2, 3]; osoby z uk‡adem jednobiegunowym
nie powinny ze wzglŒdów bezpieczeæstwa ob-
s‡ugiwaæ spawarek ‡ukowych; chorzy z dwu-
biegunowym uk‡adem stymuluj„cym mog„ bez-
piecznie u¿ywaæ spawarek o pr„dzie do 400 A [3];
 linie wysokiego napiŒcia; pole elektryczne
wytwarzane przez pr„d elektryczny mo¿e za-
k‡óciæ pracŒ uk‡adu stymuluj„cego (oba efekty
czasowego przejcia na noise mode pacing) [3];
dotyczy to jedynie uk‡adów jednobiegunowych;
dwubiegunowe uk‡ady stymuluj„ce pozostaj„
niewra¿liwe; w odleg‡oci 40 m od 400 kV linii
pole elektryczne nie mo¿e zak‡óciæ pracy uk‡a-
du jednobiegunowego [3].
Wp‡yw cinienia wywieranego
na stymulator podczas nurkowania
Nurkowanie swobodne w aparatach powietrz-
nych nie jest niebezpieczne dla osób ze stymula-
torem serca. Dopiero cinienie zewnŒtrzne prze-
kraczaj„ce 9 atmosfer mo¿e zgnieæ tytanow„ obu-
dowŒ stymulatora. Przyjmuje siŒ, ¿e obudowa sty-
mulatora bezpiecznie wytrzymuje cinienie 6,9 atm
[2], st„d nie ma ograniczeæ dla uprawiania tego
sportu tylko ze wzglŒdu na fakt posiadania stymu-
latora [1].
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